Klinik Pergigian Chin

PEMBERSIHAN INSTRUMEN
PERATURAN AM:-

1. Instrumen harus dibersihkan secepat mungkin setelah digunakan.

2. Darah dan debris tidak sepatutnya dibiarkan kering di atas instrument.

3. Instrumen yang tajam dan mudah rosak perlu diberi perhatian istimewa:-  Diasingkan, dibersih dan diproses
4. Instrumen dengan tube kosong (seperti tiub penyedut) perlu dibersihkan dengan aliran air sejuk ke dalamnya sebelum proses pembersihan biasa dijalankan.

5. Jangan gunakan alat pembersih yang kesat untuk membersihkan instrument. (Kerana ini akan mencalarkan instrumen. Kotoran dan air akan mudah kumpul pada permukaan yang calar dan akan mengakibatkan kerosakan pada instrumen.


