Klinik Pergigian Chin

PROCEDUR MEMBERSIHKAN AUTOKLAF
1. Alirkan air keluar dari bekas takungan menggunakan tiub penghubung.

2. Campurkan ubat pembersih dengan air suling.

3. Tuangkan bancuhan ke dalam bekas takungan.

4. Jalankan autoklaf sebanyak dua pusingan.

5. Alirkan bancuhan dari bekas takungan.

6. Masukkan air suling.

7. Jalankan autoklaf sekali lagi.

8. Sekali lagi alirkan air keluar dari bekas takungan.

9. Masukkan air suling sekali lagi.

10. Jalankan autoklaf satu pusingan lagi.

11. Alirkan air dari bekas takungan.

12. Isikan bekas takungan dengan air suling.

13. Autoklaf sedia untuk digunakan.


