Klinik Pergigian Chin

PROSEDUR PENJAGAAN AUTOKLAF
· Gunakan air suling semasa proses pensterilan dan pencucian.

· Alat perkakas yang akan disteril hendaklah dicuci terlebih dahulu.

· Susunan barang-barang di dalam ‘chamber’ mestilah mengikut kaedah yang ditetapkan.

· Jangan gunakan talam yang tidak berlubang.

· Tanggalkan bahagian-bahagian yang tidak boleh diautoklaf dari peralatan yang akan disteril.

· Pastikan proses pensterilan dilakukan mengikut suhu yang ditetapkan.

· Setiap kali setelah digunakan, pintu hendaklah direnggangkan sedikit.

· ‘Chamber’ hendaklah dicuci setiap minggu.

· Tangki dikosongkan dan dibersihkan setiap minggu.

· Cuci dengan kain yang lembab, elakkan daripada menggunakan bahan penghakis, bahan kimia atau bahan pencuci yang mempunyai kandungan klorida yang tinggi.

