Klinik Pergigian Chin

Protokol Kawalan Infeksi dan Keselamatan Pekerja (Surgeri)
PENYELENGGARAAN DAN PENJAGAAN AUTOKLAF TABLETOP
Harian
1. Periksa paras air suling di dalam ‘reservoir’ hingga ke paras maksima.

2. Pastikan semua peralatan adalah bersih sebelulm dimasukkan ke dalam autoklaf dan tutupkan autoklaf.

3. Pasangkan plug, hidupkan suis utama dan suis power pada unit.

4. Pilih program mengikut kaedah pensterilan.

5. Tunggu hingga proses pensterilan selesai dan buka pintu autoklaf.

6. Peralatan yang steril mesti dikeluarkan dengan pemegangnya.

7. Setiap ‘cycle’ yang dibuat mesti dicatatkan ke dalam buku rekod autoklaf.

8. Pada penghujung hari, pastikan semua peralatan telah dikeluarkan dari autoklaf, pintu ditutup tetapi tidak dikunci dan tanggalkan plug dari soket.

1 atau 2 kali Seminggu
1. Keluarkan air suling di dalam ‘reservoir’ untuk gentian.

2. Lapkan bahagian luar, ceper, rak, chamber, reservoir dan getah gasket pintu tekanan dengan kain bersih dan air suam.

(Jangan gunakan gauze/kain kecil)

Peringatan:

1. Pastikan punca elektrik adalah terus dari ‘Main Socket’.

2. Pastikan penyelenggaraan tahunan dilakukan oleh pihak pembekal.

