Klinik Pergigian Chin

Protokol Kawalan Infeksi dan Keselamatan Pekerja (Surgeri)
PENYELENGGARAAN DAN PENJAGAAN HANDPIECE
Ikut arahan pembuat tentang cara penyelenggaraan. Sterilisasi handpiece di antara setiap pesakit adalah disyorkan.
Peringkat Asas Pensterilisasi Handpiece
1. Handpiece dibiar dibawah aliran air bersih selama 20 saat di sinki.
2. Tanggalkan bur.

3. Cuci handpiece dengan detergent dan air untuk mengeluarkan debris. Setelah itu, alirkan handpiece di bawah air dan keringkannya.
4. Gunakan ‘lubricant’ yang disyorkan oleh pembuat.

5. Buang ‘lubricant’ berlebihan dengan menjalankan handpiece selama 20 saat.

6. Bersihkan hujung ‘fibre optic bundle’ dengan alkohol.

7. Jalankan sterilisasi handpiece di dalam autoklaf mengikut arahan pembuat.

Jangan biarkan handpiece di dalam autoklaf setelah tamat proses sterilisasi.

8. Keluarkan handpiece dari autoklaf dan simpankannya di tempat yang bersih.

