Klinik Pergigian Chin

Protokol Kawalan Infeksi dan Keselamatan Pekerja (Surgeri)
PENGGUNAAN DAN PENJAGAAN PEMBERSIH ULTRASONIK
1. Pastikan semua peralatan bebas dari darah dan lain-lain kotoran sebelum dimasukkan ke dalam pembersih ultrasonik.

2. Isikan takungan dengan air dan campurkan sejumlah detergen yang dicadangkan bagi penggunaannya. (Pastikan bancuhan detergen tersebut adalah berdasarkan kepada arahan pembuat)

3. Pastikan takungan diisi 1/2 – 3/4 penuh dengan laruan, kemudian hidupkan pembersih ultrasonic selama 2 minit supaya campuran menjadi sebati.

4. Letakkan peralatan ke dalam bakul dan rendamkan bakul dalam takungan air. Alatan endodontik serta alat putaran kecil lain hendaklah diletakkan ke dalam bikar dan digantungkan ditempatnya atau gunakan pembersih ultrasonic yang kecil.

5. Tutupkan penutup dan hidupkan suis, mulakan pembersihan dengan memilih masa pembersihan antara 5-15 minit mengikut tahap kotoran peralatan.

6. Peralatan dikeluarkan, dibilas dengan air paip yang mengalir. Peralatan sekarang sedia untuk disteril.

